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T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 

Karadeniz İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi 

Numune Kabul Kriteri Talimatı 

     Bu dokümanın basılı hali kontrolsüz doküman kabul edilmektedir. Lütfen web sitesinden en son versiyonuna ulaşınız.  

 

  

 

3.4. Biyoteknoloji Birimi 

 

3.4.1. QPCR Numune Kabul Şartları 

 

 Real Time PCR hizmeti, önceden randevu verilerek yapılmaktadır. Başvurunuzun kabul 

edilmesine müteakip, randevunuzla ilgili tarih ve saat size bildirilecektir.  

 Real Time PCR hizmeti için çalışılacak nükleik asit ve kaynak organizma (prokaryot, 

ökaryot) belirtilmelidir.  

 Örneklere ait bilgilerin, reaksiyon ve analiz koşullarının cihaza girilmesi araştırmacının 

verdiği bilgi ve protokole istinaden uzman tarafından yapılacaktır. Araştırmacının Real 

Time PCR programı ve plate’ini kendisinin hazırlamış olması durumunda, hazırlanan 

program ve plate uygulanacaktır.  

 Numuneler RNase/DNase free mikrosantrifüj tüplerinde ve numune tüplerinin araştırıcı 

tarafından kodlanmış bir şekilde merkezimize teslim edilmesi gerekmektedir. Raporda 

sadece numune kodları belirtilecektir.  

 Soğuk zincir gerektiren numuneler soğuk zincir bozulmadan laboratuvarımıza 

getirilmelidir.  

 Kırık, çatlak veya temiz görünüme sahip olmayan numune kabındaki numuneler kabul 

edilmemektedir.  

 Numune kapları kontamine olmamış bir şekilde ve kontaminasyona yol açmayacak şekilde 

olmalıdır.  

 Analizi istenen örneklere ilişkin primer veya problar çalışılacak protokola uygun miktar ve 

konsatrasyonda teslim edilmelidir.  

 cDNA ve DNA örneklerinin en az 25 ng/µl konsantrasyonunda, hacimlerinin ise çalışılacak 

örnek başına düşecek toplam miktardan en az 5 µl kadar fazla olması gerekmektedir. DNA 

örneklerinde spektrofotometrik değerler veya markırla yürütülmüş agaroz jel elektroforez 

görüntüleri ayrıca sunulmalıdır.  

 Reaksiyonda kullanılacak primerlerin konsantrasyonu, baz dizisi ve bağlanma sıcaklıkları 

bildirilmelidir.  

 Analiz sonucunda elde edilen sonuçlar mail yoluyla gönderilir. KİTAM verdiği Real Time 

PCR analiz çıktısı görüntülerinden sorumludur, oynanmış görüntülerden sorumlu 

tutulamaz.  

 Çalışmaya özgü olarak kullanılacak sarf malzemeler değişmektedir. Bu sebeple çalışma 

planlanırken ilgili sarf malzemeler ve ön hazırlık için birim uzmanları ile görüşünüz.  

 Deneye ilişkin talep OMULAB yazılımı kullanılarak veya Döner Sermaye ve 

Faturalandırma Ofisine şahsen başvurularak yapılabilir.           

(http://omulab.omu.edu.tr/index.php). 

 İletişim için kitam@omu.edu.tr. adresi kullanılabilir. 

 

3.4.2. Liyofilizatör Numune Kabul Şartları 

 

 Liyofilizasyon hizmeti önceden randevu verilerek yapılmaktadır. Başvurunuzun kabul 

edilmesine müteakip, randevunuzla ilgili tarih ve saat size bildirilecektir.  

 Numuneler hacim ve özelliklerine uygun şekilde polipropilen veya renk hassasiyetine göre 

amber ya da cam şişelerde ağzı kapalı olarak verilmelidir.  

 Soğuk zincir gerektiren numuneler soğuk zincir bozulmadan laboratuvarımıza 

getirilmelidir.  

 Numune kapları kontamine olmamış bir şekilde ve kontaminasyona yol açmayacak şekilde 

olmalıdır. 

 Patojen numune kabul edilmemektedir.  

http://blog.omu.edu.tr/kitam/wp-content/uploads/sites/27/2020/05/QPCR.pdf
http://omulab.omu.edu.tr/index.php
http://blog.omu.edu.tr/kitam/wp-content/uploads/sites/27/2020/05/L%C4%B0YOF%C4%B0L%C4%B0ZAT%C3%96R.pdf
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 Numune için uygun sıcaklık ve basınç değerleri belirtilmelidir.  

 Numunenin işlem görüp görmediği belirtilmelidir.  

 Etil alkol, asetonitril, etil asetat, hekzan gibi organik çözücü kullanılan numuneler, direkt 

olarak liyofilizatöre yüklendiğinde cihaza zarar verdiği için kabul edilmemektedir.  

 Etil alkol, asetonitril, etil asetat, hekzan gibi organik çözücü kullanılan numunelerin 

liyofizatöre yüklenmeden önce evapore edilmesi gerekmektedir. Numunelerin evaporasyon 

işlemi için merkezimizden ek hizmet talep edilebilmektedir.  

 Numuneler liyofilizasyon öncesinde en az 24 saat süresince merkezimizde derin 

dondurucuda (-20° C/-86° C ) muhafaza edilecektir.  

 Numune hacimleri en fazla 150 ml olmalıdır. İşlem süresi numunenin türüne ve hacmine 

göre değişmektedir.  

 Deneye ilişkin talep OMULAB yazılımı kullanılarak veya Döner Sermaye ve 

Faturalandırma Ofisine şahsen başvurularak yapılabilir.           

(http://omulab.omu.edu.tr/index.php). 

 İletişim için kitam@omu.edu.tr. adresi kullanılabilir. 

 

3.4.3. Yatay Elektroforez Numune Kabul Şartları 

 

 Yatay elektroforez hizmeti önceden randevu verilerek yapılmaktadır. Başvurunuzun kabul 

edilmesine müteakip, randevunuzla ilgili tarih ve saat size bildirilecektir.  

 Analize gönderilen DNA, RNA ve PCR ürünü numuneleri hacimlerine ve özelliklerine 

uygun olacak şekilde DNAse/RNAse free mikrosantrifüj tüplerde iki set halinde 

hazırlanmalı ve etiketlenerek gönderilmelidir.  

 Soğuk zincir gerektiren numuneler soğuk zincir bozulmadan laboratuvarımıza 

getirilmelidir.  

 Kırık, çatlak veya temiz görünüme sahip olmayan numune kabındaki numuneler kabul 

edilmemektedir.  

 Numune kapları kontamine olmamış bir şekilde ve kontaminasyona yol açmayacak şekilde 

olmalıdır.  

 Numunenin işlem görüp görmediği (filtrelenmiş, seyreltilmiş vb.) belirtilmelidir.  

 Numune hacmi en az 10 µl en fazla 30 µl olmalıdır.  

 Deneye ilişkin talep OMULAB yazılımı kullanılarak veya Döner Sermaye ve 

Faturalandırma Ofisine şahsen başvurularak yapılabilir.           

(http://omulab.omu.edu.tr/index.php). 

 İletişim için kitam@omu.edu.tr. adresi kullanılabilir. 

 

3.4.4. Ultrasantrifüj Numune Kabul Şartları 

 

 Ultrasantrifüj hizmeti önceden randevu verilerek yapılmaktadır. Başvurunuzun kabul 

edilmesine müteakip, randevunuzla ilgili tarih ve saat size bildirilecektir.  

 Merkezimizde 100Ti (max 100.000 rpm), VTi65.1 (max 65.000 rpm) ve SW 55Ti (max 

55.000 rpm) rotorları bulunmaktadır.  

 Deney sırasında kullanılacak santrifüj tüpleri, kullanılacak rotor tipine ve numunenin 

içeriğine bağlı olarak değişmektedir.  

 Numune ambalajları numuneyi açıklayacak bilgileri içeren etikete sahip olmalıdır.  

 Numuneler hacim ve özelliklerine uygun şekilde polipropilen veya renk hassasiyetine göre 

amber ya da cam şişelerde ağzı kapalı olarak verilmelidir.  

 Numune kapları kontamine olmamış bir şekilde ve kontaminasyona yol açmayacak şekilde 

olmalıdır.  

 Daha önce başka amaçlarda kullanılmış ve yıpranmış ambalajlarda getirilen numuneler 

kabul edilmez.  

http://omulab.omu.edu.tr/index.php
http://blog.omu.edu.tr/kitam/wp-content/uploads/sites/27/2020/05/YATAY-ELEKTROFOREZ.pdf
http://omulab.omu.edu.tr/index.php
http://blog.omu.edu.tr/kitam/wp-content/uploads/sites/27/2020/05/ULTRASANTR%C4%B0F%C3%9CJ.pdf
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 Soğuk zincir gerektiren numuneler soğuk zincir bozulmadan laboratuvarımıza 

getirilmelidir.  

 Kırık, çatlak veya temiz görünüme sahip olmayan numune kabındaki numuneler kabul 

edilmemektedir.  

 Numunenin/numunelerin toplam hacmi belirtilmelidir.  

 Analiz bitiminde numuneler, analiz sahibine geri verilir.  

 Çalışmaya özgü olarak kullanılacak sarf malzemeler değişmektedir. Bu sebeple çalışma 

planlanırken ilgili sarf malzemeler ve ön hazırlık için birim uzmanları ile görüşünüz.  

 Deneye ilişkin talep OMULAB yazılımı kullanılarak veya Döner Sermaye ve 

Faturalandırma Ofisine şahsen başvurularak yapılabilir.           

(http://omulab.omu.edu.tr/index.php). 

 İletişim için kitam@omu.edu.tr. adresi kullanılabilir. 

 

3.4.5. Termal Cycler Numune Kabul Şartları 

 

 PCR hizmeti, önceden randevu verilerek yapılmaktadır. Başvurunuzun kabul edilmesine 

müteakip, randevunuzla ilgili tarih ve saat size bildirilecektir.  

 PCR hizmeti için çalışılacak nükleik asit ve kaynak organizma (prokaryot, ökaryot) 

belirtilmelidir.  

 Örneklere ait bilgilerin, reaksiyon ve analiz koşullarının cihaza girilmesi araştırmacının 

verdiği bilgi ve protokole istinaden uzman tarafından yapılacaktır. Araştırmacının PCR 

programı ve örnek tüplerini (plate’ini) kendisinin hazırlamış olması durumunda, hazırlanan 

program ve tüplerle uygulama gerçekleştirilecektir.  

 Numuneler RNase/DNase free mikrosantrifüj tüplerinde ve numune tüplerinin araştırıcı 

tarafından kodlanmış bir şekilde merkezimize teslim edilmesi gerekmektedir. Raporda 

sadece numune kodları belirtilecektir.  

 Soğuk zincir gerektiren numuneler soğuk zincir bozulmadan laboratuvarımıza 

getirilmelidir. 

 Kırık, çatlak veya temiz görünüme sahip olmayan numune kabındaki numuneler kabul 

edilmemektedir.  

 Numune kapları kontamine olmamış bir şekilde ve kontaminasyona yol açmayacak şekilde 

olmalıdır.  

 Analizi istenen örneklere ilişkin primer veya problar çalışılacak protokola uygun miktar ve 

konsantrasyonda teslim edilmelidir.  

 cDNA ve DNA örneklerinin en az 25 ng/µl konsantrasyonda, hacimlerinin ise çalışılacak 

örnek başına düşecek toplam miktardan en az 5 µl kadar fazla olması gerekmektedir. DNA 

örneklerinde spektrofotometrik değerler veya markırla yürütülmüş agaroz jel elektroforez 

görüntüleri ayrıca sunulmalıdır.  

 Reaksiyonda kullanılacak primerlerin konsantrasyonu, baz dizisi ve bağlanma sıcaklıkları 

bildirilmelidir.  

 Analiz sonucunda elde edilen sonuçlar mail yoluyla gönderilir. KİTAM verdiği PCR analiz 

çıktısı görüntülerinden sorumludur, oynanmış görüntülerden sorumlu tutulamaz.  

 Deneye ilişkin talep OMULAB yazılımı kullanılarak veya Döner Sermaye ve 

Faturalandırma Ofisine şahsen başvurularak yapılabilir.           

(http://omulab.omu.edu.tr/index.php). 

 İletişim için kitam@omu.edu.tr. adresi kullanılabilir. 

 

3.4.6. Dikey Elektroforez Cihazı Numune Kabul Şartları 

 

 Dikey elektroforez hizmeti önceden randevu verilerek yapılmaktadır. Başvurunuzun kabul 

edilmesine müteakip, randevunuzla ilgili tarih ve saat size bildirilecektir.  

http://omulab.omu.edu.tr/index.php
http://blog.omu.edu.tr/kitam/wp-content/uploads/sites/27/2020/05/TERMAL-CYCLER-PCR-C%C4%B0HAZI.pdf
http://omulab.omu.edu.tr/index.php
http://blog.omu.edu.tr/kitam/wp-content/uploads/sites/27/2020/05/D%C4%B0KEY-ELEKTROFOREZ.pdf
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 Analize gönderilen tüm örnekler iki set halinde hazırlanmalı ve etiketlenerek 

gönderilmelidir. 

  Soğuk zincir gerektiren numuneler soğuk zincir bozulmadan laboratuvarımıza 

getirilmelidir. 

 Kırık, çatlak veya temiz görünüme sahip olmayan numune kabındaki numuneler kabul 

edilmemektedir.  

 Numune kapları kontamine olmamış bir şekilde ve kontaminasyona yol açmayacak şekilde 

olmalıdır.  

 Analize gönderilen protein numunesinin konsantrasyonu ölçülmeli ve numunelerin 

konsantrasyon değerleri liste halinde verilmelidir.  

 Analize gönderilen numunenin dilüe edilmesi gerekiyorsa, dilüsyon için gerekli çözeltiler 

hizmet alan tarafından sağlanmalıdır.  

 Deneye ilişkin talep OMULAB yazılımı kullanılarak veya Döner Sermaye ve 

Faturalandırma Ofisine şahsen başvurularak yapılabilir.           

(http://omulab.omu.edu.tr/index.php). 

 İletişim için kitam@omu.edu.tr. adresi kullanılabilir. 

 

 

3.4.7. İzoelektrik Fokuslama Cihazı Numune Kabul Şartları 

 

 İzoelektrik fokuslama hizmeti önceden randevu verilerek yapılmaktadır. Başvurunuzun 

kabul edilmesine müteakip, randevunuzla ilgili tarih ve saat size bildirilecektir.  

 Analize gönderilen tüm numuneler iki set halinde hazırlanmalı ve etiketlenerek 

gönderilmelidir.  

 Soğuk zincir gerektiren numuneler soğuk zincir bozulmadan laboratuvarımıza getirilmelidir.  

 Kırık, çatlak veya temiz görünüme sahip olmayan numune kabındaki numuneler kabul 

edilmemektedir.  

 Numune kapları kontamine olmamış bir şekilde ve kontaminasyona yol açmayacak şekilde 

olmalıdır.  

 Analize gönderilen protein numunesinin hacmi kullanılacak IPG strip türüne göre 

değişmektedir. 

 Analize gönderilen protein numunesinin konsantrasyonu ölçülmeli ve numunelerin 

konsantrasyon değerleri liste halinde verilmelidir.  

 Analize gönderilen numunenin dilüe edilmesi gerekiyorsa, dilüsyon için gerekli çözeltiler 

hizmet alan tarafından sağlanmalıdır.  

 Çalışmaya özgü olarak kullanılacak sarf malzemeler değişmektedir. Bu sebeple çalışma 

planlanırken ilgili sarf malzemeler ve ön hazırlık için birim uzmanları ile görüşünüz.  

 Deneye ilişkin talep OMULAB yazılımı kullanılarak veya Döner Sermaye ve 

Faturalandırma Ofisine şahsen başvurularak yapılabilir.           

(http://omulab.omu.edu.tr/index.php). 

 İletişim için kitam@omu.edu.tr. adresi kullanılabilir. 

 

3.4.8. Sanger dizileme numune kabul şartları  

 

 Sanger dizileme hizmeti önceden randevu verilerek yapılmaktadır. Başvurunuzun kabul 

edilmesine müteakip, randevunuzla ilgili tarih ve saat size bildirilecektir.  

 Numunenin türü  (genomik DNA, plasmit veya PCR ürünü) belirtilmelidir.  

 DNA örneği en az 100 ng/ml konsantrasyonda ve 20 µl hacimde olmalıdır. Örnek PCR 

ürünü ise konsantrasyonu 80-100 ng/ml konsantrasyonda ve 20 µl olmalıdır.  

 Numune,  agaroz jelde yürütülerek elde edilen jel görüntüsü ile birlikle teslim edilmelidir. 

Jel görüntüsü verilmeyen numuneler kabul edilmeyecektir.  

http://omulab.omu.edu.tr/index.php
http://blog.omu.edu.tr/kitam/wp-content/uploads/sites/27/2020/05/%C4%B0ZOELEKTR%C4%B0K-FOKUSLAMA.pdf
http://omulab.omu.edu.tr/index.php
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 Dizi analizi yapılacak DNA bölgesine ait primerler en az 10 mM konsantrasyonda ve 10 µl 

hacminde verilmelidir.  

 Numuneye saflaştırma işlemi uygulanıp uygulanmayacağı belirtilmelidir.  

 Dizi analizi yapılacak bölgenin uzunluğu belirtilmelidir.  

 Deneye ilişkin talep OMULAB yazılımı kullanılarak veya Döner Sermaye ve 

Faturalandırma Ofisine şahsen başvurularak yapılabilir.           

(http://omulab.omu.edu.tr/index.php). 

 İletişim için kitam@omu.edu.tr. adresi kullanılabilir. 

 

http://omulab.omu.edu.tr/index.php

