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T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 

Karadeniz İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi 

Numune Kabul Kriteri Talimatı 

     Bu dokümanın basılı hali kontrolsüz doküman kabul edilmektedir. Lütfen web sitesinden en son versiyonuna ulaşınız.  

 

   

3.1. Görüntüleme Birimi 

 

3.1.1. Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) Numune Kabul Kriterleri 

 

 SEM analiz başvurusu için gerekli planlamaların yapılması sebebi ile 2 hafta önceden 

başvuru yapılması, Numune Kabul Birimi aracılığıyla SEM Laboratuvarı ile temasa 

geçilmesi gerekir.  

 SEM analizleri numune sahibi eşliğinde önceden randevu verilerek yapılmaktadır. 

Başvurunuzun kabul edilmesine müteakip, randevunuzla ilgili tarih ve saati size 

bildirilecektir.  

 SEM görüntüsü alınacak numuneler nemli olmayan ya da sulu olmayan katı numuneler 

olmalıdır. Teknik nedenlerden dolayı; kuru olmayan numunelerden SEM görüntüsü 

alınamaz.  

 Analiz için gönderilecek numuneler toz veya katı blok halinde olabilir. Numune miktarı, 

toz numuneler için gözle görülür olması yeterlidir. Katı numunelerin boyutları 10 mm’yi 

geçmemelidir.  

 Numune ambalajları numuneyi açıklayacak bilgileri içeren etikete sahip olmalıdır. 

Numuneler 01’den başlanarak müşteri tarafından mutlaka kodlanmalıdır. Deney Raporunda 

sadece numune kodları belirtilecektir.  

 Numune iletken değilse (direnci 10-10 ohm’dan büyükse), taramalı elektron mikroskobu 

ile çalışırken bazı problemler ortaya çıkacaktır. Bu tür numunelerin kaplanması 

gerekmektedir. Fakat kaplama yapılması, numuneye verdiği kontrastlığa bağlı olarak 

yaklaşık 20-50 nm büyüklüğünün altındaki yapıların görülmesini engelleyebilmektedir.  

 Kaplama yapılması, EDX analizinin malzeme içeriğinden farklı çıkmasına neden olur.  

 Birden fazla numunenin aynı anda vakuma alınıp incelenmesi için, numune boyutlarının 

birbirleriyle fark yaratmayacak şekilde olması gerekmektedir. Farklı boyutlardaki 

numuneler, ayrı ayrı vakum odasına yüklenip analiz edileceğinden zaman kaybına yol 

açmaktadır.  

 Numunelerin, numune tutuculara yerleştirilerek analize hazır hale getirilmesi ve 

numunelerin analiz gününe kadar uygun şartlarda (sıcaklık, nem vb.) saklanması gibi 

koşulların sorumluluğu müşteriye aittir.  

 Numunelerden elde edilen görüntüler, analize ait raporlar KİTAM otomasyon sistemi 

üzerinden online olarak indirilebilir. Analiz sonuçları gerekli olması halinde CD, DVD, 

flash bellek ile verilebilir. KİTAM verdiği analiz çıktısı SEM görüntülerinden sorumludur, 

oynanmış görüntülerden sorumlu tutulamaz. 

 Deneye ilişkin talep OMULAB yazılımı kullanılarak veya Döner Sermaye ve 

Faturalandırma Ofisine şahsen başvurularak yapılabilir.( 

http://omulab.omu.edu.tr/index.php) 

 İletişim için kitam@omu.edu.tr. adresi kullanılabilir. 
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3.1.2.  Atomik Kuvvet Mikroskobu (AFM) Numune Kabul Kriterleri 

 Numunelerin KİTAM’a getirilmesine kadar geçen sürede muhafazasının sorumluluğu 

müşteriye aittir.  

 Numunenin laboratuvara nakli elden veya kargo ile olabilir. 

 Soğuk zincir gerektiren numuneler, soğuk zincir bozulmadan laboratuvara getirilmelidir.  

 Bozulma özelliği olan numuneler (ısı, ışık, nem etkisiyle), gerekiyorsa aynı gün içinde 

laboratuvara ulaştırılmalıdır. 

 Numunelerin özel saklama şartları varsa mutlaka KİTAM Numune Kabul ve Raporlama 

Ofisine bildirilmelidir.  

 Orijinal numuneyi temsil eden toz numune/numuneler numune torbalarında, plastik 

kaplarda, cam şişelerde veya santrifüj tüplerinde, ışığa hassas ise koyu renkli ambalajlarda 

ağzı kapalı olarak teslim edilmelidir.  

 Numune ambalajları kontamine olmamış ve kontaminasyona yol açmayacak bir şekilde 

olmalıdır.  

 Çatlak, yıpranmış ya da temiz bir görünüme sahip olmayan ambalajlar numunenin 

özelliklerini bozmuş olabileceğinden kabul edilmez.  

 Numune ambalajları numuneyi açıklayacak bilgileri içeren etikete sahip olmalıdır. 

Numuneler 01’den başlanarak müşteri tarafından mutlaka kodlanmalıdır. Deney Raporunda 

sadece numune kodları belirtilecektir.  

 Numune, sırasıyla en, boy, genişlik için, 3cm x 3cm x 1cm boyutlarından daha küçük ve 

katı olmalıdır. Numune yüzeyindeki yükseltiler (pürüzlülük, derinlik) 5 mikronu 

geçmemeli, film kuru ve yerleştirme yüzeyine paralel olacak şekilde düz olmalıdır.  

 Numuneler toz ve sıvı olmamalıdır (Toz numuneler için bilgi alınız). 

 Numunenizin AFM kriterlerine uygun olup olmadığını belirlemek için ilgili personelle 

iletişime geçiniz.  

 Tahmini analiz süresi talep edilen ölçüm çeşidine göre 1-7 gün arasında değişir.  

 Deneye ilişkin talep OMULAB yazılımı kullanılarak veya Döner Sermaye ve 

Faturalandırma Ofisine şahsen başvurularak yapılabilir.           

(http://omulab.omu.edu.tr/index.php). 

 İletişim için kitam@omu.edu.tr. adresi kullanılabilir. 
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