
                                                               

 PP.2.1.TAL.0012, R0, Aralık 2021                                         Sayfa 1 / 4 

 
 
 

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 

Karadeniz İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi 

Numune Kabul Kriteri Talimatı 

     Bu dokümanın basılı hali kontrolsüz doküman kabul edilmektedir. Lütfen web sitesinden en son versiyonuna ulaşınız.  

 

  

 

3.3. Kromatografi ve Kütle Spektrometrisi Birimi 

 

3.3.1.LC MS-MS Numune Kabul Şartları 

 

A. Numunenin Getiriliş Şekli ve Süresi  

 

* Numunenin analiz için ekstraksiyonu müşteri tarafından yapılacak ise KİTAM, 

Kromatografi ve Kütle Spektrometri Birimi Analiz Personeli ile iletişime geçilerek, analize 

uygun ekstraksiyon metodu hakkında bilgi alınmalıdır ve numune ekstraksiyonu o metod 

ile yapılmalıdır. 

* Numune ekstraksiyonu KİTAM, Kromatografi ve Kütle Spektrometri Birimi’nde 

belirlenen analize uygun ekstraksiyon metodu ile yapılmamış ise numune kabul edilmez. 

 Numunelerin KİTAM, Kromatografi ve Kütle Spektrometri Birimi’ne getirilmesine kadar 

geçen sürede muhafazasının sorumluluğu, müşteriye aittir.  

 Soğuk zincir ile aktarılması gereken numuneler, soğuk zincir bozulmadan laboratuvara 

getirilmelidir.  

 Numuneler özelliği bozulmadan, gerekiyorsa aynı gün içinde laboratuvara ulaştırılmalıdır. 

 Işıktan korunması gereken numuneler, Aliminyum folyo ile sarıldıktan sonra paketlenerek 

laboratuvara ulaştırılmalıdır.  

 Analiz sonrası artan numune ve/veya standartlar geri alınacaksa, belirtilmelidir.  

 

B. Ambalaj Şekli ve Numune Miktarı  

 Orijinal numuneyi temsil eden numune/numuneler hacimlerine ve özelliklerine uygun 

olacak şekilde tercihen polipropilen tüplerde veya renk hassasiyetine göre amber ya da cam 

şişelerde ağzı kapalı olarak teslim edilmelidir.  

 Numune kapları kontamine olmamış bir şekilde ve kontaminasyona yol açmayacak şekilde 

olmalıdır.  

 Daha önce başka amaçlarda kullanılmış ve yıpranmış ambalajlarda getirilen numuneler 

kabul edilmez.  

 Çatlak, kırık ya da temiz bir görünüme sahip olmayan ambalajlar numunenin özelliklerini 

bozmuş olabileceğinden kabul edilmeyecektir.  

 Numunenin işlem görüp görmediği belirtilmelidir (ekstraksiyon yapılmış, filtrelenmiş, 

seyreltilmiş vb).  

 Katı formda teslim edilen numuneler en az 1 gram olmalıdır.  

 Katı formdaki numunenin analize uygun olarak ekstraksiyonu yapılmalıdır. Müşteri, 

Omulab yazılımında “Ekstraksiyon istiyor musunuz ?” sorusunu “Evet” olarak cevaplar ise 

analize uygun ekstraksiyon KİTAM’da analiz personeli tarafından yapılır. Müşteri, 

Omulab yazılımında “Ekstraksiyon istiyor musunuz ?” sorusunu “Hayır” olarak cevaplar 

ise analize uygun ekstraksiyon müşteri tarafından yapılır. Müşteri Müşteri ekstraksiyon 

metodu hakkında bilgi almak için Analiz Personeline danışmalıdır. 

 Ekstraksiyon ile hazırlanan numuneler, analiz metoduna uygun olan ekstraksiyon işlemi ile 

ekstrakte edilmiş ise kabul edilir.  

 Numuneler polimer (polietilen glikol türevleri vb.), tuz, deterjan (Tween, Triton, NP-40 

vb.) ve plastik kalıntılarından (fitalatlar, asetat, floroasetat) arındırılmış olmalıdır.  

 Analiz kalitesini etkileyebileceği için numuneler Na, K, Ca, Mg, Mn, Li iyonları 

içermemelidir. Analiz prosedürü gereği numuneler bu iyonları içeriyorsa başvuru formunda 

belirtilmelidir.  

 Numuneler analizden önce 0,45 µm gözenekli, naylon, tek kullanımlık filtrelerden geçirilir. 

Numuneye özel her hangi filtre kullanmak gerekiyorsa analizi talep eden bunu başvuru 

sırasında laboratuvar veya deney sorumlusuna belirtmeli ve gerekiyorsa temin etmelidir.  

http://blog.omu.edu.tr/kitam/wp-content/uploads/sites/27/2020/05/LC-MS-MS-Nmn-Kbl-Krt.pdf
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 Filtre edilmiş numuneler en az 2 mL hacimde olmalıdır. Her numuneden en az iki örnek 

gönderilmelidir.  

 Deneye ilişkin talep OMULAB yazılımı kullanılarak veya Döner Sermaye ve 

Faturalandırma Ofisine şahsen başvurularak yapılabilir.           

(http://omulab.omu.edu.tr/index.php). 

 İletişim için kitam@omu.edu.tr. adresi kullanılabilir. 

 

C. Analiz Metodu Bilgileri  

 

 Merkez içi metotlar haricinde bir analiz talebi olur ise analiz öncesi metod optimizasyonu 

işlemi yapılmalıdır ve müşteri “LC-MS/MS ve GC-MS Yöntem Geliştirme ve 

Optimizasyonu” hizmet talebinde bulunmalıdır. 

 Merkez içi metotlar haricindeki metotlar için metot optimizasyonu müşteri ve analiz 

personelinin işbirliği ile yapılır. Tahmini metod optimizasyon süresi, optimize edilecek 

analit sayısına bağlı olarak değişmekle birlikte, 1-2 aydır. 

 Merkez içi metotlar haricindeki metotlar  ile analiz belirlenen metod parametrelerine göre  

yapılır. 

 Tahmini analiz süresi, numune sayısına bağlı olarak değişmekle birlikte 15- 20 gündür.  

 Analiz Raporunda OMULAB yazılımı ile belirlenen Numune kodu kullanılacaktır. 

 

3.3.2. GC-MS Numune Kabul Şartları 

 

A. Numunenin Getiriliş Şekli ve Süresi  

 

 Numunelerin KİTAM, Kromatografi ve Kütle Spektrometri Birimi’ne getirilmesine kadar 

geçen sürede muhafazasının sorumluluğu, müşteriye aittir.  

 Soğuk zincir gerektiren numuneler, soğuk zincir bozulmadan laboratuvara getirilmelidir.  

 Numuneler özellikleri bozulmadan, gerekiyorsa aynı gün içinde laboratuvara 

ulaştırılmalıdır.  

 Numuneler, KİTAM’ a getirilmeden önce Analiz Personeli ile görüşülerek, bilgi 

alınmalıdır.   

 Işıktan korunması gereken numuneler, Aliminyum folyo ile sarıldıktan sonra paketlenerek 

laboratuvara ulaştırılmalıdır.  

 Numunelerin özel saklama şartları varsa, belirtilmelidir. Belirtilmemişse uygun koşullarda 

saklanmamış olan numunelerin zarar görmesi durumunda KİTAM personeli sorumlu 

tutulamaz.  

 Analiz sonrası artan numune ve/veya standartlar geri alınacaksa, belirtilmelidir.  

 

B. Ambalaj Şekli ve Numune Miktarı  

 

 Orijinal numuneyi temsil eden numune/numuneler hacimlerine ve özelliklerine uygun 

olacak şekilde tercihen polipropilen tüplerde veya ışık hassasiyetine göre amber ya da cam 

şişelerde ağzı kapalı olarak teslim edilmelidir.  

 Numune kapları kontamine olmamış bir şekilde ve kontaminasyona yol açmayacak şekilde 

olmalıdır.  

 Daha önce başka amaçlarda kullanılmış ve yıpranmış ambalajlarda getirilen numuneler 

kabul edilmez.  

 Çatlak, kırık ya da temiz bir görünüme sahip olmayan ambalajlar numunenin özelliklerini 

bozmuş olabileceğinden kabul edilmeyecektir.  

 Numunenin işlem görüp görmediği belirtilmelidir (filtrelenmiş, seyreltilmiş vb).  

 Numuneler polimer (polietilen glikol türevleri vb.), tuz, deterjan (Tween, Triton, NP-40 

vb.) ve plastik kalıntılarından (fitalatlar, asetat, floroasetat) arındırılmış olmalıdır.  

http://omulab.omu.edu.tr/index.php
http://blog.omu.edu.tr/kitam/wp-content/uploads/sites/27/2020/05/GC-MS.pdf
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 Analiz kalitesini etkileyebileceği için numuneler Na, K, Ca, Mg, Mn, Li iyonları 

içermemelidir Analiz prosedürü gereği numuneler bu iyonları içeriyorsa belirtilmelidir.  

 Katı formdaki numuneler en az 1 g olmalıdır. Sıvı formdaki numuneler en az 2 ml 

olmalıdır. Paralel  analiz yapılacak ise yapılacak paralel analiz sayısına göre teslim 

edilecek numune miktarı artırılmalıdır. 

 Analizi yapılacak örnek analizin yapılacağı gün hazırlanıp, laboratuvara ulaştırılmalıdır. Bu 

nedenle analiz öncesi analiz personelinden bilgi alınmalıdır. 

 Düşük miktar ve düşük hacimdeki örnekler kabul edilmez. 

 Numune ambalajları numuneyi açıklayacak bilgileri içeren etikete sahip olmalıdır. 

Numuneler 01’den başlanarak müşteri tarafından mutlaka okunaklı ve silinmeyecek şekilde 

kodlanmalıdır.  

 

C. Analiz Metodu Bilgileri  

 

Merkez içi metodlar için: 

* Numunenin analiz için nasıl hazırlanması gerektiği ya da numunenin nasıl teslim 

edilmesi gerektiği konusunda bilgi almak için Kromatografi ve Kütle Spektrometri Birimi 

Analiz Personeli ile iletişime geçilerek bilgi alınmalıdır. 

 

 Merkez içi metotlar haricinde bir analiz talebi olur ise analiz öncesi metod optimizasyonu 

işlemi yapılmalıdır ve müşteri “LC-MS/MS ve GC-MS Yöntem Geliştirme ve 

Optimizasyonu” hizmet talebinde bulunmalıdır. 

 Merkez içi metotlar haricindeki metotlar için metot optimizasyonu müşteri ve analiz 

personelinin işbirliği ile yapılır.  

 Merkez içi metotlar haricindeki metotlar  ile analiz belirlenen metod parametrelerine göre  

yapılır. 

 Metot optimizasyon süresi, optimize edilecek analit sayısına bağlı olarak değişmekle 

birlikte, 1-3 aydır.  

 Metod optimizasyonu bittikten sonra, numunenin tahmini analiz süresi, numune sayısına 

bağlı olarak değişmekle birlikte 15- 20 gündür. 

 Analiz Raporunda OMULAB yazılımı ile belirlenen Numune kodu kullanılacaktır. 

 

 

3.3.3. Orta Basınçlı Sıvı Kromatografi Cihazı Numune Kabul Şartları 

 

A. Numunenin Getiriliş Şekli ve Süresi 

 Numunelerin KİTAM, Kromatografi ve Kütle Spektrometri Birimi’ne getirilmesine kadar 

geçen sürede muhafazasının sorumluluğu, müşteriye aittir.  

 Soğuk zincir ile aktarılması gereken numuneler, soğuk zincir bozulmadan laboratuvara 

getirilmelidir.  

 Numuneler özelliği bozulmadan, gerekiyorsa aynı gün içinde laboratuvara ulaştırılmalıdır. 

 Işıktan korunması gereken numuneler, Aliminyum folyo ile sarıldıktan sonra paketlenerek 

laboratuvara ulaştırılmalıdır.  

 Analiz sonrası artan numune ve/veya standartlar geri alınacaksa, belirtilmelidir.  

 Numunelerin özel saklama şartları varsa, belirtilmelidir.  

 Numunenin depolanma koşulları belirtilmemişse uygun koşullarda saklanmamış olan 

numunelerin zarar görmesi durumunda KİTAM personeli sorumlu tutulamaz. 

 

B. Ambalaj Şekli ve Numune Miktarı 

 Orijinal numuneyi temsil eden numune/numuneler hacimlerine ve özelliklerine uygun 

olacak şekilde tercihen polipropilen tüplerde veya ışık hassasiyetine göre amber ya dacam 

şişelerde ağzı kapalı olarak teslim edilmelidir. 

http://blog.omu.edu.tr/kitam/wp-content/uploads/sites/27/2020/05/Orta-Bas%C4%B1n%C3%A7l%C4%B1-S%C4%B1v%C4%B1-Kromatografi.pdf
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 Numune kapları kontamine olmamış bir şekilde ve kontaminasyona yol açmayacakşekilde 

olmalıdır. 

 Daha önce başka amaçlarda kullanılmış ve yıpranmış ambalajlarda getirilen 

numunelerkabul edilmez. 

 Çatlak, kırık ya da temiz bir görünüme sahip olmayan ambalajlar numunenin özelliklerini 

bozmuş olabileceğinden kabul edilmeyecektir. 

 Numunenin işlem görüp görmediği belirtilmelidir (filtrelenmiş, seyreltilmiş vb). 

 Numuneler analizden önce 0,45 µm gözenekli, protein çalışmaları için uygun olan çok 

düşük ya da düşük protein bağlama kapasitesine sahip olan filtreden geçirilmiş olarak 

teslim edilmelidir. Protein bağlama kapasitelerine göre kullanılabilecek filtreler: 

 CelluloseAcetate (CA): Çok düşük protein bağlama 

 Polyethersulfone (PES) and PES MultilayerPrefilter: Çok düşük protein bağlama 

 Polypropylene (PP): Düşük protein bağlama 

 Polytetrafluoroethylene (PTFE), hydrophilicPTFE, ve PTFE MultilayerPrefilter: Düşük 

 protein bağlama 

 PolyvinylideneFluoride (PVDF) andhydrophilic PVDF: Düşük protein bağlama 

 RegeneratedCellulose (RC): : Düşük protein bağlama 

 Anopore: : Düşük protein bağlama 

 Analiz öncesi metot optimizasyon işlemi yapılması gerektiği için; metot optimizasyon 

aşamasında kullanılmak üzere filtre edilmiş numuneden en az dört örnek gönderilmelidir. 

 Her örnek en az 1 mL hacimde olmalıdır. 

 Analiz aşamasında kullanılmak üzere filtre edilmiş numuneden en az iki örnek 

gönderilmelidir. Her örnek en az 1 mL hacimde olmalıdır. 

 Metot optimizasyonu ve analiz için gerekli miktardan daha düşük hacim ve sayıda olan 

numuneler kabul edilmez. 

 Numune ambalajları numuneyi açıklayacak bilgileri içeren etikete sahip olmalıdır. 

 Numuneler 01’den başlanarak müşteri tarafından mutlaka okunaklı ve silinmeyecek şekilde 

kodlanmalıdır. Analiz Raporunda OMULAB tarafından belirlenen numune kodları yer 

alacaktır. 

 

C. Analiz Metodu Bilgileri 

 Analiz personeli ile iletişime geçilerek, analize uygun olan kolonun KİTAM’da mevcut 

olup olmadığı belirlenmelidir. Analize uygun kolon KİTAM’da mevcut değilse, müşteri 

analiz için uygun kolonu temin etmelidir. 

 Kantitatif analiz hizmeti alınmak isteniyorsa analiz için uygun olan protein standardı 

müşteri tarafından temin edilmelidir. 

 Analiz için uygun kolon belirlendikten sonra, kromatografik ayrım sırasında kullanılacak 

uygun mobil fazlar analiz personelinin danışmanlığında belirlenmeli ve bu mobil fazların 

hazırlığı için gerekli her kimyasal müşteri tarafından temin edilmelidir. Analizde 

kullanılacak mobil fazların hazırlığı için gerekli kimyasallar müşteri tarafından temin 

edilmez ise numune kabul edilmez. 

 Metot optimizasyon süresi, en az bir aydır. Teslim edilen örnek miktarı (Bir numune içinen 

az 1 ml/örnek, 4 örnek) metot optimizasyonu için yeterli olmaz ise müşteriden daha fazla 

miktarda örnek talep edilebilir. 

 Metot Optimizasyon aşaması ayrı olarak ücretlendirilir. 

 Metod optimizasyonu bittikten sonra, numunenin tahmini analiz süresi, numune sayısına 

bağlı olarak değişmekle birlikte 15- 20 gündür. 

 

 

 

 

 


