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Mikrobiyoloji Birimi numune kabul sartlar

Numune kaplarnt gidanin kimyasal yapisim degistirmeyecek nitelikte olmasi i¢in
iiretilmis temiz, plastik (PP Polipropilen, PE Polietilen) veya cam kaplarda olmahdir.
Zarar gormiis kirik-catlak ve sizdirma yapan numune kaplarinda bulunan numuneler
laboratuvara kabul edilmez.

Steril, kuru ve nem gecirmeyen ambalajlardakiler gibi mikrobiyel yonden stabil
iiriinlerde, tasima sirasinda sogutmaya gerek yoktur.

Buna karsin islem gormemis, sogutulmus, pastorize edilmis vb. gidalar 0 °C ile +4 °C
arasinda, dondurulmus iiriinler ise -18 °C'de tasinmahdir.

Laboratuvar personeli, numunenin laboratuvara gereken kosullarda getirilip
getirilmedig@ini kontrol eder, standart kosullarda getirildigine emin olursa numuneyi
kabul eder. Aksi halde numune reddedilir veya tiim olumsuzluklar kayit altina alinir.

Herhangi bir standartta farkh bir sekilde belirtilmedikce 6rneklerin tasinma siiresi de
dahil olmak iizere tavsiye edilen (A) ve kabul edilebilir (B) depolama siireleri ile
depolanma sicakhiklar1 Tablo 1°de belirtildigi gibi olmahdir (Tablo 1).

Tablo 1. Mikroorganizmalarin depolama siire ve sicakhiklar:

Depolama siiresi (saat) Dsff;klﬁrgla
Tavsiye Kabul
edilen edilebilir °C)

(A) (B)
Genel
. Kiiltiirt yapllabilen 3 12 543
mikroorganizmalar

(22 °C,30°C, 36 °C)
Fekal indikatorler
Vejetatif bakteriler
e [FEscherichia  coli  ve  diger 12 18 543
koliformlar 12 18 543
e Enterekoklar 12 18 5+3
o Clostridium perfringens (vejetatif
hiicreleri)
Sporlar
e Siilfit indirgeyen  bakterilerin 24 72 543
sporlar (Clostridium spp.)
Diger mikroorganizmalar Laboratuvar
o Pseudomonas aeruginosa 8 12 sicakliginda
o Legionella spp. 24 - 543
v
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Gida ile temas eden yiizeylerden alinan ekiivyon ¢ubugu (swab), kontakt petri veya
siinger numuneleri 1-4°C’de tercihen 4 saat icinde laboratuvara ulastirnlmahdir. En
gec 24 saat icinde analize alinmahdir.

Taze ve sogutulmus iiriinler kabulden sonra, 24 saat icinde analize alinir.
Laboratuvarimiz numune alma yapmamaktadir. Miisteri tarafindan alinan numunler
aseptik kosullarda alinmahdir.
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v" Numunenin konulacagi kavanoz ve benzeri kaplar 165 °C' de 2 saat veya 180 °C' de 1
saat sterilize edilmis olmahdir.

v" Alinacak numune miktari en az 500 gr olmalidir.

v' Analizlerde homojenizasyon sorunu bulunan numunelerden (6rnegin findik ezmesi
gibi) fazla miktarda alinmahdir.

v' Uriinler kiiciik ambalajlar icinde ise ¢cok sayida alinmal ve bu ambalajlar bozulmadan
gonderilmelidir.

v' Cabuk bozulan (siit ve siit iiriinleri gibi) gidalardan fazla numune alinmaldir.

v Risk tegkil eden gidalardan (et ve et iiriinleri, siit iiriinleri ve benzeri) fazla miktarda
alinmahdir.

v" Numunenin analizi yapilacak boéliime gelene kadar sterilitesinin korunmasi
saglanmahdir.

v" Kisa siirede bozulacak nitelikte ve dondurulmamus iiriinler buz kutusu gibi izoleli
kutular icinde sogukta tasinmahdir.

v" Dondurulmus gidalarin analiz laboratuvarina ulasincaya kadar ¢oziilmesini énleyecek
onlemler alinmahdr.

v" Mikrobiyoloji laboratuvarinda analizi yapilmis olan numuneler (sonucu ¢ikmisg
numune) 7 is giinii saklanir ve bu siire bitiminde imha edilir.
3.6.1. Ozel sartlar

o Dondurma: Cesitli bicimde ambalajlanmis dondurmalarin taginmasi
sirasinda kenar kisimlarindaki 1s1 derecesi —(5-15)°C olabilir.Satis
yerlerindeki saklama derecesi de -15°C olmaldir. Satisa sunulan
dondurmalar siirekli olarak bu 1s1 derecesinde tutulmali, kismen ve tam
olarak kesinlikle ¢oziindiiriilmemelidir.

o Etler: Dondurulmus etler — 18 °C'de veya bunu asan 1s1 derecelerinde
saklanmahidir. Tasima sirasinda 2-3 saatlik bir siire icin bu 1s1 derecesinin —
5°C'a kadar inebilmesine tolerans gosterilir. Kismen ve tam olarak
kesinlikle ¢oziindiiriilmemelidir.

o Balk: Avrupa iilkelerinde uygulanan saklama dereceleri —18 °C ile —30 °C
arasinda degisir. Bu derecelerde yagh baliklar 4 ay, yagsiz baliklar 6 ay
bozulmadan saklamir. Tasima sirasinda 2-3 saatlik bir siire icin bu 1s1
derecesinin — 5 "C'a kadar inebilmesine tolerans gosterilir. Kismen veya tam
olarak kesinlikle ¢oziindiiriilmemelidir.

4. ILGILI DOKUMANLAR
KITAM Analiz Talep Formu
KiTAM Hizmet Sozlesmesi
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5. REVIZYON TARIHCESI:

Sayfa Rev No: Revizyon Aciklamasi

No

1 1 Feragat Beyani eklendi

20-21 1 Mikrobiyoloji birimi eklendi
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